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Выполнены оценки критерия “соответствия цели” (fitness-for-purpose) и “прослеживаемос- 
ти” (traceability) для серий стандартных образцов состава горных пород, подготовленных Геоло­
гическими службами Китая (серия горных пород GSR) и США (QLO-1, ВНѴО-1 .RGM-1), и отече­
ственных стандартных образцов СГ-1А, СГ-2, СГ-3, СГД-2, СТ-2, используемых для контроля граду­
ирования методики при определении Ад, В, Cu, Ge, Mo, Pb, Sn, Zn атомно-эмиссионным методом. 
Показано, что в большинстве случаев погрешность (“неопределенность”) аттестации Аат сопоста­
вима с лабораторной прецизионностью анализа SR, т.е. критерий “соответствия цели” в виде 
3к (Sroth/ Аатотн)< 10 не выполняется. “Прослеживаемость” результатов атомно-эмиссионного ана­
лиза для определяемых элементов подтверждена согласием средних содержаний, установлен­
ных в условиях аттестованной методики, с сертифицированными и аттестованными содержани­
ями в стандартных образцах BCR-1 и серии GSR. Исключение составляют результаты для се­
ребра. Результаты определения элементов в стандартных образцах QLO-1, ВНѴО-1, RGM-1 удов­
летворяют критерию “соответствия цели” при использовании данных анализа в исследовании 
прикладной геохимии._____________________________________________________
В последнее десятилетие для характеристи­
ки качества аналитических измерений, а также 
качества стандартных образцов состава, в ана­
литической литературе обсуждаются некоторые 
сравнительно новые понятия, к числу которых 
относятся “соответствие цели” (fitness-for- 
purpose) и “прослеживаемость” (traceability). Под­
робно содержание этих понятий, а также разли­
чие между сертифицированными стандартными 
материалами (CRM) и стандартными материала­
ми сравнения (RM) рассматривается в [ 1 -4].
При оценке качества результатов анализа “со­
ответствие цели” определяет, каким должна быть 
правильность результата для принятия пользо­
вателем правильного решения в конкретной за­
даче. Например, в Программе профессионально­
го тестирования геоаналитических лабораторий 
(GeoPT) для оценки правильности результата, 
представленного тестируемой лабораторией,
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предложено два критерия “соответствия цели”- 
применительно к исследованиям в “чистой” и в 
прикладной геохимии [5]. В другой Международ­
ной программе, Программе глобального геохими­
ческого картирования [6], критерий “соответ­
ствия цели” принят в виде допустимого расхож­
дения между установленным и аттестованным 
содержанием в сериях стандартных образцов 
GSS, GSD, GSR(no4B, донных грунтов, горных по­
род), выпущенных Институтом геофизических и 
геохимических исследований (Китай). Выполне­
ние этих условий позволяет получать согласован­
ные результаты измерений в разных лаборато­
риях, участвующих в Программе .
Применительно к качеству стандартных об­
разцов понятие “соответствие цели” определяет 
возможность использования стандартных образ­
цов для градуировки методики, применяемой 
при аналитических измерениях, и контроля ка­
чества измерений, включая доказательство “про- 
слеживаемости” аналитических измерений [3]. 
Стандартные образцы, удовлетворяющие крите­
рию, должны обеспечивать согласованность ре­
зультатов разных лабораторий. Д ля этого необхо­
димо, чтобы погрешность Дат в оценке содержа­
ния в стандартном образце была достаточно ма­
лой и не передавалась в измерения, в которых 
стандартные образцы используются.
В геоанализе в настоящее время для поддер­
жания качества аналитических измерений ис­
пользуется большое число (более 300) стандарт­
ных образцов состава горных пород, содержание 
элементов в которых обычно устанавливается по 
результатам, представленным несколькими ла­
бораториями, использующими преимуществен­
но относительные методы анализа [7]. Неопре­
деленность оценки содержания (аттестации) в 
большинстве случаев не “соответствует цели”, а 
иногда эта характеристика вообще отсутствует. 
Такие стандартные образцы не отвечают метро­
логическим требованиям, предъявляемым к 
стандартным материалам Международной орга­
низацией по стандартизации (ISO) [8]. В соответ­
ствии с этими требованиями различаются сер­
тифицированные стандартные материалы и 
стандартные материалы сравнения более низ­
кого уровня. К последним и относятся большин­
ство стандартных образцов, применяемых в гео­
анализе. Принципиальное отличие сертифици­
рованных стандартных образцов от стандартных 
образцов сравнения состоит в том, что высокая 
правильность характеристик сертифицирован­
ных образцов достигается в национальных мет­
рологических лабораториях применением не­
скольких независимых методов и, прежде всего, 
абсолютных методов анализа.
Кроме более высокого уровня точности в оцен­
ке аттестованных характеристик, основное отли­
чие сертифицированных стандартных образцов 
от образцов сравнения, используемых в гес ана­
лизе, состоит в выполнении критерия “прослежи- 
ваемости”. Применительно к аналитическим из­
мерениям ключевое содержание понятия “про- 
слеживаемость” состоит в требовании, чтобы “все 
этапы измерения были связаны не разрываю­
щейся цепью сравнений, каждое из которых име­
ет установленную погрешность” [4]. Достижение 
“проележиваемости” в аналитических измерени­
ях остается трудным во многих случаях и обсуж­
дается в специальном издании “Co-Operation on 
Intemation Ttaceability in Analytical Chemistry” [9].
В связи с возрастающим применением мет­
рологии в геоанализе от геоаналитиков все в боль­
шей мере требуется демонстрировать “прослежи- 
ваемость” аналитических результатов. Для вы­
полнения условий “соответствия цели” и “просле- 
живаемости” аналитических измерений в [3] был 
предложен критерий, согласно которому величи­
на погрешности аттестации AafoTH не должна пре­
вышать 1 /3 -1 /10  относительного стандартного 
отклонения лабораторной прецизионности SRotii: 
применяемого метода анализа, установленной в 
течение определенного периода времени:
3< (SD /Д )<10 (1)Roth' ат.отн' * *
При этом погрешность Датотн должна соответ­
ствовать 95%-му доверительному интервалу, то 
есть А н=St/CaxN1/2(S-CTaHÄapTHoe отклонение 
индивидуального результата определения, Сат- 
аттестованное содержание, N-число использо­
ванных результатов при оценке Сат, t -критерий 
Стьюдента для доверительной вероятности 
р=0,95 и (ІѴ-І)-число степеней свободы). Если 
стандартные образцы удовлетворяют этому усло­
вию, то по мнению авторов [ 1 -4], при их использо­
вании может быть доказана согласованность ре­
зультатов индивидуальных лабораторий с ре­
зультатами национальных и международных 
стандартов, то есть может быть достигнута “про­
ел еживаемость” измерений.
Кроме этого критерия, для доказательства 
“прслеживаемости” по рекомендации [4] могут 
быть также использованы два практических спо­
соба:
-Показать согласие между результатом анали­
за и сертифицированным содержанием, анали­
зируя соответствующие сертифицированные 
стандартные образцы.
-Использовать абсолютный метод или аттес­
тованную методику анализа с опытом участия в 
международных программах тестирования.
В данной работе с целью оценки критерия “со­
ответствия цели” для серии стандартных образ­
цов состава горных пород, используемых нами 
для контроля градуирования методики атомно- 
эмиссионого анализа [10], мы сравниваем лабо­
раторную прецизионность результатов анализа 
SRoth с  погрешностью аттестации содержаний эле­
ментов Датотн. Для подтверждения “проел еживае- 
мости” результатов измеренй в условиях методи­
ки анализировали стандартные образцы BCR-1 
и BCR-2, а также серию стандартных образцов 
горных пород GSR (Китай).
Экспериментальная часть
В лаборатории оптического спектрального 
анализа и стандартных образцов Института гео­
химии СО РАН в течение многих лет применяет­
ся методика атомно-эмиссионного анализа для 
определения Ag, В, Cu, Ge, Mo, Pb, Sn, Zn в горных 
породах, почвах и других природных объектах, 
аттестованная в качестве Стандарта предприя­
тия СТП ИГХ 004 [10]. Результаты, получаемые в 
условиях методики, успешно участвуют в Между­
народной программе профессионального тести­
рования геоаналитических лабораторий GeoPT. 
В большинстве случаев результаты удовлетворя­
ют критерию правильности для исследований в 
области прикладной геохимии [11].
В число определяемых элементов входят та­
кие “трудные” элементы, как Ag, В, Mo, Sn. Эти 
элементы определяются инструментальными 
методами с использованием сложной химичес­
кой подготовки, требующей опыта и занимающей 
много времени. Для них аттестованные содержа­
ния в стандартных образцах часто устанавлива­
ют по ограниченному числу данных и во многих 
случаях имеются только информационные, пред­
варительные значения [ 12]. В нашей методике с 
помощью комплекса методических приемов (при­
менение модификаторов, внутренних стандар­
тов, стабилизация дугового разряда воздушным 
потоком по способу Сталлвуда и др.) достигается 
снижение матричного влияния до уровня стан­
дартного отклонения лабораторной прецизион­
ности SR Градуировка выполняется по образцам 
сравнения, которые готовят на основе природно­
го кварца или “пустой” горной породы введением 
оксидов определяемых элементов. Для контроля 
положения градуировочного графика постоянно 
используется группа стандартных образцов со­
става горных пород, спектры которых регистри­
руются одновременно со спектрами образцов 
сравнения. Это стандартные образцы СГ- 1А(аль- 
битизированный гранит), СГ-2 (аляскитовый 
гранит), СГ-3 (гранит), СГД-2 (габбро), СТ-2 (трап) 
[7]. Реже в группу включают также и некоторые 
стандартные образцы, выпущенные Геологичес­
кими службами Японии и США. Все они являют­
ся стандартными образцами сравнения (RM), 
имеют сравнительно высокую погрешность атте­
стации Aaf а по некоторым элементам -  только 
предварительные оценки содержаний без указа­
ния Дат Положение градуировочного графика 
признаем правильным, если измеренные содер­
жания в стандартных образцах отличаются от 
аттестованных в пределах стандартного откло­
нения прецизионности.
В таблице 1 в качестве примера сравнивают­
ся с аттестованными значениями в стандартных 
образцах Сат±Дат средние значения С содержания 
Zn, Mo, Ag, Ge, В, Sn, установленные по 20-30 ре­
зультатам анализа, полученным в течении 2-3 
лет по методике [10]. Доверительные интервалы 
рассчитаны с учетом t-критерия и числа резуль­
татов анализа n: AC=St/ п, где S-выборочное 
стандартное отклонение от среднего значения, 
имеющее число степеней свободы f=n-1 и харак­
теризующее изменчивость единичного результа­
та анализа.
Как следует из представленных данных, для 
всех стандартных образцов не выполняется ус­
ловие “соответствия цели” в виде (1), то есть отно­
сительная погрешность аттестации (Датотн) сопо­
ставима с относительным стандартным откло­
нением анализа (SRoth). Более того, во многих слу­
чаях имеются только предварительные оценки 
содержаний. Хотя в большинстве случаев сред­
ний результат анализа стандартного образца со­
впадает с его аттестованным значением, для не­
которых стандартных образцов доверительные 
интервалы найденных и аттестованных содер­
жаний не совпадают (Mo, Ag, Ge, В). Поэтому с 
целью подтверждения правильности результатов 
определения элементов в указанном перечне 
стандартных образцов и доказательства “просле- 
живаемости” мы попытались оценить правиль­
ность анализа, используя сертифицированный 
стандартный образец BCR-1 по указанной выше 
рекомендации [4] и серию стандартных образцов 
горных пород GSR (Китай).
В настоящее время существующие данные 
позволяют рассматривать стандартный образец 
состава базальта BCR-1 в качестве международ­
ного стандарта, дающего ключевое звено в цепи 
“проележиваемости”. Считают, что этот стандар­
тный образец представляет материал наиболее 
высокого уровня, доступный геоаналитикам [3). 
Серия стандартных образцов GSR горных пород 
Института геофизических и геохимических ис­
следований (Китай) аттестована с указанием от­
носительной погрешности аттестации SaxoTi =2S/ 
Сатй і1/2(Сат-аттестованное содержание, n -число 
результатов, использованных при расчете Сат), 
величина которой не превышает 10-15% [13 ]. 
Серия образцов GSR, по нашему мнению, явля­
ется наиболее надежно аттестованной по содер­
жанию определяемых элементов по сравнению с 
многими другими известными нам стандартны­
ми образцами горных пород. Подготовленные 
этой организацией серии стандартных образцов 
почв и донных грунтов GSS и GSD приняты для 
контроля правильности аналитических данных 
в Международной программе геохимического 
картирования [6).
Таблица 1
Оценка критерия “соответствия цели" 3< (SRoTH / Датотн)< 10 для стандартных образцов (СО) состава горных пород, 
___________ используемых для контроля градуирования методики. Содержание элементов в мг/кг____________
2h Mo
1 2 3 4 5 6 2 3 4 5 6
Обозначение
СО
CtstAfT сRoth С ±Дат ат а^т.отн SD /дRoth ат.отн C±stA/n сRoth С ±Дат ат Дат.отн ^Roth а^т.отн
СГ-3 129±6,3 0,12 140±20 0,14 0,86 1,13±0,12 0,28 1,7±0,4 0,23 1,2
СГД-2 122±5 0,10 120±15 0,12 0,83 1,2±0,2 0,17 1,4±0,2 0,14 1,2
СГ-2 23,5±1,3 0,14 24±6 0,25 0,56 0,50±0,04 0,10 - - -
СГ-1а 263±15 0,15 270±30 0,11 1,38 0,40±0,04 0,10 1±0,1 0,10 1,0
СТ-2 117±5 0,11 112±11 0,10 1,1 0,90±0,09 0,10 0,9* - -
Ад Ge
СГ-3 0,063±0,006 0,24 0,06* - - 1,90±0,16 0,22 2,2±0,4 0,18 1.1
СГД-2 0,14±0,01 0,18 0,09* - - 1,2±0,1 0,18 1,3±0,2 0,15 1,2
СГ-2 0,042±0,005 0,30 - - 0,70±0,06 0,23 1,8* - -
СГ-1а 0,11 ±0,01 0,23 0,1+0,05 0,5 0,46 3,3±0,09 0,10 3,3±0,4 0,12 0,83
СТ-2) 0,14±0,01 0,18 0,05* - - 1,3+0,1 0,17 1,5±0,2 0,13 1,3
В Sn
СГ-3 8,6±1,2 035 11±3 0,27 1,3 5,0±0,3 0,20 5±1 0,2 1,0
СГД-2 15±0,8 012 15* - - 3,4±0,2 0,16 3,2±0,5 0,16 1,0
СГ-2 54,8±1,9 0,10 55±9 0,16 0,62 1,2±0,1 0,33 1,8±0,6 0,33 1,0
СГ-1а 3,4±0,3 0,19 3* - - 12,9±0,7 0,18 11 ±2 0,18 1,0
СТ-2 5,1±1 0,42 3,8* - - 2,3±0,1 0,12 2* - -
* - предварительные оценки содержания в СО
Стандартный образец BCR-1 был выпущен 
Геологической службой США в 1967 году. В после­
дующие годы, аттестованные содержания Сат в 
нем неоднократно пересчитывались по мере по­
ступления новых данных, и что особенно важно, 
данных новых инструментальных методов. Об­
новленные данные, опубликованные в [ 14], отра­
жают изменившееся состояние геоанализа. Для 
определения некоторых элементов использовал­
ся абсолютный масс-спектрометрический метод 
с изотопным разбавлением (IDMS), результатам 
которого при аттестации придавался больший 
вес. Для BCR-1, единственного из существующих 
в настоящее время стандартных образцов горных
пород, имеются данные этого метода, которые 
“прослеживаются” до базовых единиц в системе 
СИ. По данным [ 14] из числа определяемых нами 
элементов только для четырех - Ag, Pb, Sn, Zn - 
были получены данные IDMS-метода (табл.2). И 
только для трех -  Ag, Pb, Zn -  аттестованное со­
держание соответствует результату абсолютного 
метода. Для остальных элементов аттестованное 
содержание принято по результатам нескольких 
методов. Например, для бора было получено 12 
результатов 5-ти методов с интервалом содержа­
ний 0,7-12 мг/кг. Из них для расчета аттестован­
ного содержания были оставлены результаты 4 
методов: атомно-эмиссионного с индуктивно­
связанной плазмой (ICP-AES), атомно-эмиссион­
ного с дуговым возбуждением (AES), искровой 
масс-спектрометрический (SSMS), гамма-спект- 
рометрический (TCGS). По ним было принято со­
гласованное значение, то есть все результаты (6 ре­
зультатов) с содержанием > 4 мг/кг не учитыва­
лись. Для олова был получен 31 результат 10 ме­
тодов, в числе которых - один результат IDMS-ме- 
тода. Все результаты находились в широком ин­
тервале 1,29-9 мг/кг. При расчете аттестован­
ного содержания 11 -ть результатов с содержани­
ем олова> 3 мг/кг (AES, SSMS, АА, ICP-MS) не учи­
тывались. При этом аттестованное содержание 
отличается от результата IDMS -метода. Таким 
образом, можно заключить, что при оценке атте­
стованного содержания “трудных” элементов (В, 
Mo, Sn) имелись определенные проблемы.
Из-за недостаточности сертифицированных 
данных для определяемых по нашей методике 
элементов в BCR-1 нами с целью подтверждения
правильности результатов были использованы 
стандартные образцы горных пород серии GSR. 
Полученные результаты обсуждаются ниже.
Результаты и их обсуж дение
Аттестованные значения содержаний и полу­
ченные нами результаты для BCR-1 приведены в 
табл. 2. Как следует из представленных данных, 
отклонение результатов атомно-эмиссионного 
анализа от аттестованных содержаний не выхо­
дит за границы доверительного интервала зна­
чений, найденных по методике [10] для Cu, Ge, 
Mo, Pb,Sn, Zn. Для В и особенно для Ag это разли­
чие выходит за пределы погрешности анализа. 
Но, учитывая большой интервал содержаний и 
сравнительно небольшое число методфв и резуль­
татов, использованных при аттестации образца 
BCR-1, мы считаем приемлемой полученную 
нами оценку содержания для бора. Результат для 
серебра - неприемлемым.
Таблица 2
Содержание микроэлементов в стандартном образце BCR-1, мг/кг
Результаты IDMS по 
[14], мг/кг
Аттестовано по [14] 
мг/кг
Интервал результатов,мг/кг [14] Найдено 
атомно­
эмиссионным 
методом [10] 
Cist/ѴгГ, п=4
Всех полученных (Использованных при 
расчете аттестованно­
го содержания). 
Число использован­
ных методов
1 2 3 4 5 6
Ад 0,027±0,003 0,028±0,005 0,011-0,19 (0,027-0,035).9 0,062±0,005
в 3,1±1,6 0,7-12 (2,4-3,5).4 5,7±0,4
Си 19±5 13-60 (16-24).11 24,5±4,5
Ge 1,50±0,13 1,1-3,9 (1,1 -2,2).7 1,2±0,2
Mo 1,6±0,4 0,7-7,1 (1 >4-4).9 1,9±0,3
Pb 13,6±0,1 13,6±0,1 4,5-40 (12-40). 14 12,8±1,7
Sn 2,3 2,7±1,1 1,3-9 (1,8-5,1).8 2,7±0,3
Zn 129-130 129,5±0,5 48-290 (94-134).11 116±18
Опираясь на результаты анализа стандартно­
го образца BCR-1, можно с большой долей веро­
ятности считать, что установленные нами содер­
жания элементов в стандартных образцах, ис­
пользуемых для контроля градуирования мето­
дики являются правильными (таблица 1) В боль­
шинстве случаев они соответствуют аттестован­
ным значениям. Исключение составляют дан­
ные по серебру, но для этого элемента имеются 
только предварительные данные для всех стан­
дартных образцов, кроме СГ-1 А, для которого в 
процессе аттестации были выполнены дополни­
тельные специальные исследования с привлече­
нием разных методов анализа.
Учитывая неприемлемое отклонение нашего 
результата для Ag, от аттесованного значения в 
BCR-1, а также в целом состояние аттестации 
стандартных образцов состава горных пород по 
серебру, в том числе и образцов, участвующих в 
Программе тестирования геоаналитических ла­
бораторий GeoPT, где ни в одном из 18-ти раун­
дов не удалось получить оценку среднего содер­
жания серебра из-за небольшого числа и проти­
воречивости результатов, мы считаем необходи­
мым рассмотреть проблему определения серебра 
и предполагаем сделать это в отдельной работе.
В таблице 3 сравниваются результаты выпол­
ненного нами по методике [10] атомно-эмисси­
онного анализа стандартных образцов горных 
пород серии GSR, с аттестованными содержани­
ями и приводятся оценки значения SRoTH/AaxoTH 
для критерия “соответствия цели”. Несмотря на 
сравнительно высокое качество аттестации стан­
дартных образцов горных пород этой серии (по­
грешность аттестацииАатотн для определяемых 
элементов обычно не превышает 10 %) и неболь­
шое число результатов атомно-эмиссионного 
анализа (п=6), во многих случаях критерий 
3<(SRoTH/AaT, TH)<10 не выполняется, хотя число 
удовлетворительных результатов по этому крите­
рию здесь все же больше, чем для стандартных 
образцов, используемых нами для контроля гра­
дуирования методики (табл. 1). В большей степе­
ни условию “соответствия цели” удовлетворяют 
результаты для цинка, так как для этого элемен­
та погрешность аттестации для всех пород серии 
не превышает 5%, что объясняется, вероятно, хо­
рошей воспроизводимостью данных атомно-аб­
сорбционного метода, которым преимуществен­
но и были выполнены аттестационные анализы, 
и достаточно высоким содержанием цинка в по­
родах этой серии. Средние содержания всех эле­
ментов в проанализированных стандартных об­
разцах, по данным атомно-эмиссионного мето­
да, за небольшим исключением совпадают с ат­
тестованными в пределах погрешности анализа 
АС и аттестации Даі? Больше расхождений уста­
новлено для молибдена, и среднее содержание 
для бора в карбонатной породе (GSR-6) почти в 
три раза ниже аттестованного значения.
Таблица 3
Оценка критерия “соответствия цели” 3< (SRoTH / Аатотн)< 10 для стандартных образцов (СО) состава горных пород
серии GSR (Китай). Содержание элементов в мг/кг
1 3 2 4 1 3 2 4
Обозна­
чение СО
C±st/Vn оRoth С ±Дат ат а^т.отн R^oTM ^  а^т.отн C±sWn с Roth С ±Aат ат а^т.отн ^Roth ^  а^т.отн
Zn Mo
GSR-1 24,5±6,2 0,24 28±1 0,036 6,7 4,2±0,4 0,10 3,5±0,1 0,03 3,3
GSR-2 54,5±5,7 0,10 71 ±2 0,028 3,6 0,93±0,20 0,22 0,54±0,05 0,09 2,4
GSR-3 148+23 0,15 150±4 0,027 5,5 4,9±0,8 0,15 2,6±0,1 0,04 3,8
GSR-4 25,7±4,5 0,17 20±1 0,05 3,4 0,94±0,36 0,36 0,76±0,08 0,10 3,6
GSR-5 52,7±5,8 0,10 55±2 0,036 2,8 0,6±0,2 0,32 0,35±0,05 0,14 2.3
GSR-6 53±6 0,11 52±2 0,038 2,9 <0,3 - 0,38+0,03 0,08 -
В Sn
GSR-1 26,6±6,2 0,22 24±2 0,083 2,7 12,6±1,3 0,10 12,5±1 0,08 1.2
GSR-2 5,7±1,0 0,17 4,7±0,5 0,11 1,6 1,5±0,4 0,25 0,79±0,11 0,14 1,8
GSR-3 3,5±0,8 0,22 3,5±0,7 0,20 1,1 3,1±0,8 0,25 2,0±0,3 0,15 1,7
GSR-4 36±5 0,13 34±4 0,12 1,1 1,6±0,2 0,12 1,1±0,1 0,09 1,3
GSR-5 187±36 0,18 154±8 0,05 3,6 2,6±0,4 0,15 2,0±0,2 0,10 1.5
GSR-6 5,1±0,8 0,15 16±2 0,12 1,2 1,5±0,3 0,19 0,98* - -
Ge Pb
GSR-1 1,7±.0,05 0,28 2,0±0,2 0,10 2,8 26,3±1,8 0,07 31 ±3 0,096 0,7
GSR-2 0,7±.0,2 0,20 0,93±0,01 0,011 18 9,4±1,6 0,16 11,3±0,9 0,08 2,0
GSR-3 1,1 ±0,3 0,26 0,98±0,14 0,14 1,9 6,1 ±0,7 0,11 7,2±1,2 0,17 0,7
GSR-4 0,95±0,4 0,40 1,16±0,17 0,15 2,7 5,8±0,7 0,11 7,6±0,4 0,053 2,1
GSR-5 2,8±0,4 0,14 3,1 ±0,27 0,09 1,6 7,2±0,9 0,12 8,7±0,9 0,10 1,2
GSR-6 0,54±0,11 0,19 0,67±0,12 0,18 1,1 15,7±2,1 0,13 18,3±1,4 0,08 1,6
Примечание: GSR-1,2,3,4,5,6- гранит, андезит, базальт, песчаник, сланец, карбонатная порода. Значения (Сат±Аат) по [17].Симво­
лом * обозначены предварительные содержания в СО.
Кроме названных стандартных образцов СГ- 
1 А, СГ-2, СГ-3, СГД-2, CT-1 в зависимости от со­
става анализируемой партии проб периодичес­
ки анализируются стандартные образцы Геоло­
гической службы США - кварцевый латит QLO-1, 
базальт ВНѴО-1 и риолит RGM-1, имеющие раз­
ный состав и широкий диапазон содержаний 
определяемых элементов. Границы доверитель­
ных интервалов и средние значения С ‘результа­
тов анализа для этих образцов по измерениям, 
выполненным в течение 1 -2 лет, (п =7-10), пока­
заны в табл .4. Там же приведены доверительные 
интервалы аттестованных значений Аат по дан­
ным [7,16). Результаты в табл.4 также свидетель­
ствуют, что перечисленные стандартные образцы 
не удовлетворяют критерию “соответствия цели”, 
так как воспроизводимость результатов анализа в 
большинстве случаев сопоставима с погрешнос­
тью аттестации, т.е. критерий 3<(SRoTH/AaxoTH)< 10, 
не выполняется.
Оценка критерия “соответствия цели” 3< (SRoTH / Датотн,
Таблица 4
)< 10 для стандартных образцов и результатов анализа при
Сат±Дат[20] Ci-st/Vn QRoth а^т.отн ^ Roth  ^AaT0TH Z
Ag
QLO-1 0,064±0,005 0,0710,011 0,21 0,08 2,6 0,39
ВНѴО-1 0,05510,007 0,09510,015 0,17 0,13 1.3 2,94
RGM-1 0,10810,008 0,1410,03 0,21 0,21 1,0 1,33
В \
QLO-1 3613 39,718,6 0,21 0,08 2,6 0,96
BHVO-1 (2,510,6)* 2,910,8 0,31 0,24 1.3 0,04
RGM-1 2813 28,115,2 0,18 0,11 1.7 -1,96
Cu
QLO-1 (2913)* 28,417 0,34 0,10 3,4 -0,21
BHVO-1 13616 136115 0,12 0,04 0,25 0
RGM-1 15,614 16,915,7 0,24 0,26 0,92 1,1
Ge
QLO-1 1,34** 0,910,2 0,31 - - -2,15
BHVO-1 1,64** 1,5310,26 0,24 - -0,045
RGM-1 1,3 1,010,2 0,28 - - -1,50
Mo
QLO-1 2,610,3 3,110,5 0,12 0,16 0,75 1,39
BHVO-1 1,0210,1 1,010,2 0,10 0,20 0,50 -0,12
RGM-1 2,310,5 2,710,6 0,30 0,22 1,4 1,23
Pb
QLO-1 20,410,8 21,412,6 0,13 0,04 3,2 0,48
BHVO-1 (2,610,9)* 2,210,3 0,15 0,35 0,43 -1,11
RGM-1 2313 23,612,3 0,14 0,13 1.1 -0,17
Sn
QLO-1 2,31+0,9 2,37+0,32 0,19 0,40 2,4 0,18
BHVO-1 (2,11,0,5)* 2,8+0,4 0,15 0,24 0,63 2,33
RGM-1 4,110,4 4,7+0,8 0,18 0,10 1,8 1,13
Zn
QLO-1 6113 62,1+12 0,21 0,05 4,2 0,21
BHVO-1 10515 104,8+7,6 0,10 0,05 2 -0,02
RGM-1 3216 33,9+3,5 0,11 0,19 0,57 0,63
Примечание: символами * и ** обозначены предполагаемые и информационные значения.
Для результатов анализа по методике [10] “со­
ответствие цели” при использовании их в про­
грамме [5] показано в таблице 4 для трех стан­
дартных образцов Геологической службы США.
Результат признается правильным, если Z<2 и
неудовлетворительным, требующим внесения 
поправок в методику измерения для Z>3. Пред­
ставленные в таблице 4 результаты анализа удов­
летворяют этому критерию, кроме результатов 
для серебра (ВНѴО-1). Результаты для Ge и Sn в
стандартных образцах QLO-1 и ВНѴО-1 с крите­
рием, близким к допустимому (Z<2), мы призна­
ем приемлемыми, полагая, что принятый крите­
рий является слишком “жестким" для микроэле­
ментов и не учитывает влияние неоднородности 
распределения [15]. Кроме того, для этих образ­
цов в [7] приведены только предварительные дан­
ные аттестации для Ge и Sn.
Полученные данные о содержании В, Cu, Ge,
Mo, Pb, Sn, Zn в стандартных образцах горных 
пород разного состава, в том числе в базальте 
BCR-1, позволяют считать, что результаты атом­
но-эмиссионного анализа в условиях применяе­
мой методики удовлетворяют критерию “просле- 
живаемости”. Это позволяет представить резуль­
таты для стандартных образцов, не имеющих 
аттестованных оценок содержаний (табл.5).
Таблица 5
Результаты определения содержания элементов атомно-эмиссионным методом в стандартных образцах с не 
аттестованными (не/ат) или предварительными содержаниями (мг/кг)
В Си Ge Мо РЬ Sn Zn
BCR-2
Определено 5,8±0,9 29,7±5,1 0,97±0,20 - 10,4±1,4 3,1±0,5 1221+28
Сат±Дат[21] не/ат 19±2 не/ат 248±17 11±2 не/ат 1271+9
ССВ-1
Определено 7,2±1,2 <5 0,9±02 1,1±0,1 22,6±2,5 1,6±0,2 113,4110
Сат±Дат [22] (7) 5±1 (1,2) 1,1 ±0,2 21 ±4 (1.9) 109115
СКД-1
Определено 52,5±9 34,8±2,6 1,1 ±0,2 0,65±0,13 22,2±3,4 5,8±0,9 68,718,3
Сат±Дат [22] 46±7 39±6 (1.4) (0,8) 24±3 4,0±0,4 7118
СТ-2
Определено 5,5±2,1 187±9 1,3±0,3 0,9±0,2 2,0±0,3 2,3±0,3 117111
Сат±Дат[10] (3,8) 180±17 1,5±0,2 (0,9) (2) (2) 112111
СДУ-1
Определено 6,6±1,7 - 0,62±0,17 0,7±0,03 <1 1,9±0,5 4818
Сат±Дат[10] не/ат 33±4 не/ат не/ат не/ат не/ат 3014
Примечание: Предварительные оценки содержаний в СО, установленные при аттестации по 
ограниченному числу результатов, указаны в скобках. Прочерк означает, что элемент не определялся
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“FITNESS FOR PURPOSE” AND TRACEABILITY" OF RESULTS OF MICROELEMENT MEASUREMENTS 
IN REFERENCE SAMPLES OF ROCKS BY ATOMIC EMISSION ANALYSIS 
A.I.Kuznetsova, N.LChumakova, O.V.Zarubina
The criteria of “fitness-for-purpose" and “traceability” were assessed for a set of standard samples 
of rocks, provided by Geological Surveys of China (GSR rock series) and the USA (QLO-1, BHVO-1, 
RGM-1) and standard samples SG- 1A, SG-2, SG-3, SGD-2, ST-2, applied for controlling calibration cwhen 
measuring Ад, В, Cu, Ge, Mo, Pb, Sn, Zn by atomic-emission method. In most cases precision of attestation 
is comparable with that of analysis reproducibility, i.e. the criterion of “fitness-for-purpose” 
3<('Snon/4 arorJ < 10 is not performed. “Traceability" of results of atomic emission analysis for the elements 
to be defined is confirmed by agreement of average contents revealed under conditions of attested 
technique with certified and attested contents in standard samples BCR-1 and GSR series. Results for 
Ag make an exception. The results of defining the elements in standard samples QLO-1, BHVO-1, and 
RGM-1 satisfy the criterion “fitness-for-purpose" for laboratories working to the applied geochemistry.
